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RÉSUMÉ 
Un nouvel appareil de microdureté à chaud présente les caractéristiques 
suivantes : 
- opération sous vide (5.10-6 Torr); 
- chauffage à chaud par bombardement électronique de l'échantillon qui se 
présente sous forme d'une pastille de 25 mm de diamètre. 
Le gradient de température maximum mesuré sur un cercle de 16 mm de 
diamètre est de l'ordre de 18 °C à 1 000 °C et ne dépasse pas 5 oc à 700 oc. 
Ce mode de chauffage permet d'atteindre des vitesses de chauffage ou de 
refroidissement très élevées: de 20 °C à 1 000 oc ou de 1 100 °C à 300 oc 
en 120 s. 
- la mesure de l'empreinte se fait à chaud à l'aide d'un microscope spécial 
(l'objectif à miroir de longue focale permettant un grossissement de 600 
pour une ouverture numérique de 0,5); 
- possibilité de mesurer la vitesse d'enfoncement du pénétrateur à l'aide 
d'un capteur de déplacement du type capacitif; 
- le nombre d'empreintes sur un même échantillon peut atteindre 100, la 
gamme des charges s'étend de 5 g à 1 000 g. 
Quelques exemples d'application de cet appareillage sont donnés: 
- courbe de microdureté de 4 grades de SAP de 20 oc à 500 °C; 
- évolution structurale en fonction du temps d'un acier à 12 % de chrome 
après trempe à partir du domaine austénitique; 
- évolution structurale en fonction de la température d'un alliage Zr Nb 
à 2,5 % de Nb. 
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Détermination du temps de préchauffage du pénétrateur 
- 30 min sous charge de 1 g -
Détermination du temps de préchauffage du pénétrateur 
- 5 min sous charge de 100 g -
Détermination du temps de préchauffage du pénétrateur 
- 30 min sous charge de 100 g -
Micrographie d'empreintes prises sur le Zr Nb 
Micrographie d'empreintes prises sur un acier à 
12% de Cr sous différents charges 
Microdureté de la température de l'acier inoxydable 
18/8 
Micrographie d'empreintes de microdureté réalisées sur 
acier inoxydable 18/8 
Microdureté en fonction de la température des SAP 4 -
7, 10 et 14%. 
Variation de la dureté en fonction de la transforma-
tion à température constante 
Acie~ à 12% de Cr - courbe TTT -
Détermination des points de transformation d'un allia-
ge Zr - 2,5 Nb. 
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MACHINi: DE 1"1ICRODURETE A HAUTE TEMPER.ttTURE ::,OUS VIDE(+) 
INTRODUCTION 
La méthode d'essai dite de microdureté, qui s'est 
considérablement oéveloppée ces dernières années a permis 
d'accroître nos connaissances de la métallurgie des allia-
ges grâce à la possibilité au'elle off~e de mesurer des 
différentes phases constituant un alliage. 
Toutefois, l'accroissement du domaine d'emploi des alliages 
aux températures de plus en plus élevées, ainsi que les étu-
des relatives aux traitements thermiques exigeaient des métho-
des d'essais appropriées ; dans le domaine de la microdu~eté 
une lacune subsistait car aucun appareil existant sur le mar-
ché ne permettait de faire des mesures de dureté et de mesurer 
les empreintes à chaud sur la structure métallographique sur 
laquelle elles ont été réalisées. 
L'appareil présenté, étudié par la SEAVOM en collaboration 
avec la Division Métallurgie et Céramique du C.C.R. - Ispra -
comble cette lacune. (Fig. 1 ) 
Il permet d'effectuer des essais de microdureté sur des échantil-
lons~ métalliques avec des charges variant depuis 5 g jusqu'à 
1000 g. 
L'échantillon, qui est placé sous vide de façon à éviter son 
oxydation, peut être porté et maintenu à des températures va-
riant de l'ambiante à 1100° grâce à un système de chauffage 
par bombardement électronique, permettant de très grandes vites-
ses de chauffage. Un dispositif de refroidissement rapide permet 
de réaliser des trempes. 
L'échantillon peut être examiné, et l'empreinte mesurée en 
étant maintenus à la température désirée - grâce à un disposi-
tif microscopioue autorisant un grossissement de 600 - avec 
une ouverture numérique de 0,5. 
(+) . Manuscrit reçu le 13 mai 1968. 
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Un dispositif d'indexage, faisant partie du support de l'échan-
tillon permet de réaliser des empreintes en des points de l'é-
chantillon pouvant être choisis par l'opérateur. 
L'appareillage comporte également un capteur de déplacement 
placé sur le pénétrateur et permettant d'effectuer des mesures 
de vitessesde pénétration dans des conditions expérimentales 
très particulières. 
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1.. DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE 
1 • 1 . 
L'appareillage entièrement placé sous vide se compose d'un 
marbre indéformable posé sur une suspension élastique isosta-
tique et dont l'horizontalité peut être réglée depuis l'exté-
rieur de l'enceinte. 
Sur ce marbre sont disposés: 
- un ensemble pénétrateur - dispositif de mise en charge -
- une colonne support de microscope 
- une glissière sur laquelle peut se mouvoir un chariot 
porte échantillon. 
Ces différentes parties peuvent être repérées soit sur le 
schéma de principe de la Fig. 2 soit sur les Fig. 3 et 4 . 
Pénétrateur - système de mise en charge - (Fig. 4 ) 
Le porte pénétrateur est constitué par une tige métallique 
réalisée en 2 tronçons, la partie inférieure étant démonta-
ble de façon à permettre le changement aisé du pénetrateur 
fixé à son extrêmité inférieure. 
~e porte pénétrateur est suspendu au fléau d'une balance dont 
il équilibre exactement le contrepoids, et est guidé dans sa 
partie médiane par un système sans frottement constitué par 
des "chenilles" en métal à haute limite d'élasticité. Sur le 
porte pénétrateur sont disposés : 
. Un capteur de déplacement à variation de capacité, sensible 
à 0,1 1u monté sur un dispositif de compensation de la di-
latation thermique du porte pénétrateur. 
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. Un noyau d'électro-aimant permettant de réaliser la mise 
en charge progressive 
. Des ailettes de réfrigération par rayonnement thermique. 
Des écrans thermiques sont disposés autour du pénétrateur 
vers les parties supérieures de la machine. 
Les charges d'essai sont réalisées en ajoutant des poids 
marqués sur un ratelier solidaire du fléau de la balance -
une échelle optique permet d'ajuster exactement la charge. 
Le pénétrateur, interchangeable, peut être de n'importe quel 
type (Vickers, Knoop ... ). 
1.2. Microscope 
Il est fixé sur une colonne solidaire du marbre de référence, 
la traversée de l'enceinte se faisant par un soufflet permet-
tant l'isolement en vibration du microscope (le microscope se 
trouve placé à l'air libre). 
Il est constitué par un objectif à miroir de grossissement 40, 
ouverture numérique 0,5 et de 18 mm. de distance frontale -
permettant un grossissement global de 600 -. 
Il est muni d'un oculaire micrométrique permettant la mesure 
des dimensions des empreintes, et peut être pourvu d'un ap-
pareil photographique. 
Deux mouvements (rapide et micrométrique) facilitent la mise 
au point. 
Les visées à travers l'enceinte se font à travers 2 hublots de 
quartz: 
1 hublot de 1,5 mm. d'épaisseur pour l'étanchéité 
1 hublot de 0,5 mm. permettant la protection du premier 
contre la métallisation. 
Ce second hublot peut être facilement changé de l'extérieur 
grâce à un changeur muni de 5 hublots de rechange. 
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1.3. Chariot porte-échantillon (Fig. 5 ) 
Il permet de transporter l'échantillon de l'emplacement où sont 
réalisées les empreintes vers le microscope d'examen, et d'as-
surer le positionnement exact de l'échantillon à ces 2 empla-
cements. 
Sur ce chariot sont disposés 
- Un dispositif d'indexage à transmission électrique permet-
tant de positionner un point précis de l'échantillon sous 
le microscope ou sous le pénétrateur. 
- Un dispositif de montée et de descente amenant la surface 
de l'échantillon en contact du pénétrateur à vitesse lente. 
L'échantillon est placé sur une enclume fixéesur le chariot. 
Il est entouré par la diode de chauffage par bombardement 
électronique qui se déplace avec lui. 
Une circulation d'eau à l'intérieur du chariot empêche l'é-
lévation de sa température. 
1.4. Chauffage de l'échantiilon 
Il est réalisé à l'aide d'un canon à bombardement électroni-
que présentant une symétrie de révolution: un filament chauf-
fé à 2000° par effet joule entoure l'échantillon; il peut être 
porté à une haute tension négative par rapport à l'échantil-
lon réglable de O à 5000 Volts. Les électrons émis par le fi-
lement sont accélérés par le champ électrostatique concentrique 
à l'échantillon et viennent frapper la surface latérale de 
celui-ci. 
Ce procédé permet une excellente homogénéité de température, 
sur des cercles concentriques à l'échantillon ( les empreintes 
étant précisement réalisées sur un de ces cercles), une inertie 
thermique pratiquement limitée à celle de l'échantillon et 
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une forte densité d'énergie à la surface de l'échantillon 
permettant des vitesses de chauffage très élevées (~ 1000°/mn), 
un fonctionnement possible sous vide, la possibilité de chauf-
fer des corps isolants et réfractaires (céramiques). En outre, 
un dispositif de refroidissement rapide permettant de réali-
ser des trempes a été prévu sur l'appareillage. 
1.5. Enceinte à vide - groupe de pompage - (Fig.6 ) 
L'enceinte à vide vient coiffer l'ensemble du dispositif mé-
canioue. Elle est pompée par: 
- Une pompe mécanique à piston pour le prévidage 
- Une pompe à diffusion d'huile pour le vide sécondaire 
- Une pompe cryogénique à sorbtion pour décharger la pompe 
à diffusion. 
Cette disposition permet d'éviter les vibrations produites 
par la pompe à piston puisqu'elle n'est plus en service pen-
dant les mesures. 
L'ensemble permet d'atteindre une pression inférieure à 
-6 5.10 Torr. permettant 
- Un fonctionnement correct du système de chauffage par bombar-
dement électronique 
- l'absence totale d'altération de l'échantillon 
- dans certains cas, la "révélation" des structures métallo-
graphiques par évaporation différentielle aux joints des 
grains. 
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1.6. Contrôle commande 
3 armoires de contrôle-commande et un pupitre machine per-
mettent le fonctionnement de l'ensemble. (Fig. 1 ) 
Elles comportent notamment : 
- Une alimentation haute tension 5000 V pour la tension 
d'accélération du canon à électrons 
- Un enregistreur régulateur de température de l'échantillon 
- Un enregistreur du signal de capteur de déplacement 
- Une transmission permettant l'indexage de l'échantillon 
- Un tiroir de mesure du vide 
- Un tiroir de démodulation du capteur de déplacement 
- Différents dispositifs de sécurité. 
2. VERIFICATION EXPERIMENTALE DE CERTAINES CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 
2. 1. Echantillon ( Voir Fig. 7 ) 
Les empreintes sont réalisées sur un cercle de 16 mm. de 
diamètre correspondant au 2/3 du diamètre de l'échantillon. 
2.2. Chauffage et mesure de la température 
2.2.1 - Le chauffage est effectué par bombardement électronique 
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(voir 1.4.). la température est mesurée par un thermocouple 
Chromel Alumel dont la soudure chaude est placée à 0,5 mm. 
de la surface de l'échantillon sur le cercle de 16 mm. où 
se font les empreintes (voir Fig. 7 ). Avec ce type de thermo-
couple la gamme de mesure des températures est de 20° à 1100°C 
environ. 
2.2.2.Précision_sur_l'homogenéité_des_temEératures 
1 
J 
1 
J 
1 
' 1 
J 
1 
1 
1 
J 
1 
' 
' 1 i 
Un échantillon en acier inoxydable du type 18-8 a été équipé 
de 14 thermocouples placés sur le cercle de mesure. Il a été 
soumis à des chauffages jusqu'à 1000°c pour différents types 
de filaments. Les cartes de température ont été relevées en 
circonférentiel et en radial. Beaucoup de déterminations ont 
été ainsi effectuées les Fig. 8 - 9 10 et 11 en donnent 
des illustrations les plus significatives. 
D'une manière générale l'homogénéité de température est satis-
faisante. 
Le tableau suivant donne une comparaison entre le ÔA T espéré 
et le~ T mesuré en circonférentiel. 
* 
* 'AT °C espéré AT oc mesuré à T °C mesuré 
Température 1 1 
1 (Fig.10) (Fig. 11 ) 1 
' 1 1000 oc + 8 18° 
-1 700 oc + 4 21° 10° 1 
-
600 1 (575°C) oc 1 + 4 90 30 
1 -
400 oc 1 + 2 40 1 
1 -
1 
! 
Les différences entre les valeurs de la 3° et de la 4° colon-
ne sont dues à un excentrement du filament par rapport à l'é-
chantillon. 
' J 
1 
1 
1 
' 
' 
' 
' 1 
' 1 
J 
! 
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2.2.3. Vitesse_de_chauffage_et_de_tremEe 
La souplesse du bombardement électronique et d'adjonction 
d'un système d'injection de gaz (He très pur) permettent 
d'espérer des vitesses de chauffage et de trempe relativement 
importantes (voir 1.4.). 
Les résultats consignés ci-après ont été obtenus en conser-
vant une marge de sécurité pour le fonctionnement du canon; 
les vitesses pourraient être en effet augmentées en poussant 
le matériel aux limites de ses possibilités. 
- Un essai de chauffage rapide a été effectué sur un échantil-
lon d'acier à 12% de Cr (P12); le passage de 20°c à 1000°c 
s'est effectué en 120 s. 
- Les essais de refroidissement sur le même échantillon ont 
donné les résultats suivants : Fig. 12 
Trempe de 1100°c à 300°C en 120 sec. à l'aide du disposi-
tif d'injection Hélium. 
Refroidissement sans jet d'Héliurn de 1070°c à 700°C en 
120 sec. 
Ces vitesses de refroidissement s'avèrent donc suffisamment 
rapides pour étudier, dans la plupart des cas, des phénomè-
nes : soit de trempe isothermes, soit de trempe et revenu. 
2.3. Vide (Voir 1.5) 
Le vide est généralement bon, la surface de l'échantillon est 
assez rarement altérée par oxydation jusqu'à des températures 
assez importantes. A partir de 700°C sur un échantillon d'acier 
inoxydable il nous a été donné d'observer un très léger change-
ment de teinte dû à l'oxydation, qui ne génait en rien les 
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mesures. Par contre, sur un échantillon de Zr-Nb l'oxydation 
est cependant assez importante vers 870°C, malgré un vide 
très bon dans l'enceinte (de l'ordre de 4.10-6 ), rendant les 
mesures assez difficiles. Pour donner un autre résultat, sur 
ce même échantillon de Zr-Nb la mesure de vide relevée à la 
-6 jauge de Penning, placée à l'entrée de l'enceinte donne 2.10 
à 820°C et l'oxydation est pratiquement nulle. Il semble donc 
que les conditions de dégazage local peuvent amener des condi-
tions favorables à une oxydation. Il convient donc, lorsque 
ceci est possible, d'effectuer un dégazage préalable de l'é-
chantillon et du filament. 
2.4. Mise en charge 
La charge appliquée varie de gramme en gramme de 1 g à 1000 g. 
Il est à noter que, malgré l'installation du bloc antivibra-
toire et de la pompe à zéolite, il est pratiquement impossi-
ble d'effectuer des mesures valables avant une charge de 5 g.; 
le système "balance" entre légèrement en vibration et les 
empreintes s'agrandissent à chaque choc comme d'ailleurs l'avait 
remarqué BUCKLE (1) et BISCHOF (2). 
2.4.2. Séguence_de_charge 
La charge peut être appliquée soit manuellement soit à l'aide 
d'un électroaimant de retenue pour minimiser l'effet du 
choc (voir 1.1.). Dans le cas de l'emploi de l'électroaimant 
la mise en charge se fait en 2 stades. 
1° stade Comme le système balance pénétrateur est un 
système métastable susceptible d'oscillations, 
il est donc nécessaire de laisser une partie 
de la charge totale (5 g. env.) non compensée 
par l'électroaimant. L'application de cette pré-
charge se fait rapidement en moins d'une seconde. 
Cependant, lors de ce premier contact, outre 
2° stade 
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l'empreinte réalisée par cette "précharge", se 
superpose l'effet d'inertie de l'ensemble 11ba-
lance-pénétrateur11. 
Cet ensemble de masse M (2,5 Kg. env.) met en jeu 
une quantité de mouvement MV (V étant la vitesse 
de mise en charge). BOCKLE (1) a montré que cette 
vitesse devait être la plus petite possible pour 
diminuer au maximum la grandeur de la préempreinte 
ainsi effectuée. Dans notre cas la vitesse relati-
ve échantillon-pénétrateur a été réduite au mini-
mum soit 8 ;u/s. 
Application du reste de la charge 
Celle-ci peut être effectuée par desexcitation 
de l'électroaimant entre 1 et 360 sec. Nous avons 
normalisé cette durée pour nos essais à 20 s. 
2.4.3. Influence_de_la_différence_de_temeérature_entre_échantillon 
et_pénétrateur_sur_les_mesures_de_dureté 
Le pénétrateur est généralement plus froid que l'échantillon, 
la température réelle lors de la mesure n'est pas celle de 
l'échantillon. 
Il est donc nécessaire de trouver une procédure pour ce libé-
rer de cet inconvénient, donc d'essayer de préchauffer l'é-
chantillon. 
Les essais suivants ont pour but d'étudier l'influence de la 
température du pénétrateur sur la valeur de la mesure. Il a 
été choisi à cet effet un échantillon d'acier inoxydable 18-8 
bas carbone dont la conductibilité thermique est 0,057 cgs 
à 100°c. 
Six types d'essais ont été effectués à 700°C. 
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1. Préchauffage indirect pendant 5 min. sans contact entre 
pénétrateur et échantillon, la distance pénétrateur é-
chantillon étant de l'ordre de 1,0 mm. 
* La dureté réelle est atteinte après 15 min. (Voir Fig.13). 
2. Préchauffage indirect pendant 30 min. sans contact entre 
pénétrateur et échantillon, la distance pénétrateur échan-
tillon étant de l'ordre de 1,0 mm. 
* La dureté réelle est atteinte après 5 min. (Voir Fig. 14) 
1. Préchauffage direct pendant 5 min. avec préchauffage de 
1 g. pour assurer le contact. 
* La dureté réelle est atteinte après 4 min. (voir Fig. 15) 
4. Préchauffage direct pendant 30 min. avec précharge de 1 g 
pour assurer le contact. 
* La dureté réelle est atteinte après 3 min. (Voir Fig. 16) 
5. Préchauffage direct pendant 5 min. avec préchauffage de 
100 g. pour assurer un contact encore plus intime. 
* La dureté réelle est atteinte après 4 min. (Voir Fig. 17). 
6. Préchauffage direct pendant 30 min. avec précharge de 100 g. 
pour assurer le contact (Voir 5.). 
* 
* La dureté réelle est atteinte pratiquement à la première 
empreinte (Voir Fig. 18). 
N.B. On appelle "dureté réelle" la dureté constante obte-
nue aux dispersions près, après une série de mesures 
assez importantes. 
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Il en ressort que le moyen le plus pratique d'effectuer les me-
sures de dureté est le suivant : 
Préchauffer pendant 5 min. sous une charge de 1 g et faire 
ensuite sur un autre emplacement l'empreinte de mesure, le 
moyen le plus sür restant le préchauffage sous 100 g pendant 
30 min. 
Remarque 
2.5. Empreintes 
Pour les courbes TTT, dans la période des temps courts 
( 5 min. un préétalonnage est nécessaire. Il s'obtient 
en relevant la courbe H = f (T) dans l'état métal-
v 
lurgique correspondant, par ex. en zone A+C dans le 
cas d'un acier à 12% de Cr. Cette opération ne devrait 
pas offrir de difficultés particulières, étant donné 
les vitesses de chauffage mises à disposition. 
2.5.1.Dimensions_des_emEreintes_ 
La dimension des empreintes est comprise entre 5 et 150;u, la pré-
cision de mesure est de+ 11u. 
2.5.2.Centrage_de_l'échantillon_Ear_rapport_à_l'axe_du_pénétrateur_et_à_ 
l'axe_optisue 
- Déplacement du centre du cercle des empreintes par rapport à 
l'axe du pénétrateur (réglage à l'ambiante). 
Le centrage dans le sens E.O. (voir figure ci-dessous), c.a.d. 
dans le sens du déplacement du charriot, est aisé, grâce à un 
dispositif de réglage micrométrique. 
Le centrage dans le sens NS, soit perpendiculairement à cet axe 
de déplacement est déjà préréglé lors du montage. 
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Or, lors d'un changement de pénétrateur il est assez rare que 
l'on retrouve exactement la concordance totale des axes. 
Cependant, dans le plus mauvais des cas jusqu'à présent rencontrés, 
les valeurs du déplacement du centre du cercle des empreintes par 
rapport au centre de l'échantillon restent très acceptables. 
N 
âx = O, 1 m.m 
0 E 
s 
- Coincidence de l'axe optique du microscope et de l'axe du pénétra-
teur (réglage effectué en température). 
Lorsque le facteur température intervient, la dilatation de l'é-
chantillon est du bloc support entraînent des distorsions supplé-
mentaires de la figure précédente. Il est nécessaire de faire un 
autre réglage pour faire correspondre l'axe optique et l'axe du 
pénétrateur. On joue d'une part sur le déplacement EO du chariot 
porte-échantillon et le déplacement NS du microscope. 
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Ceci permet de faire l'empreinte à l'endroit choisi avec une 
précision de 10 à 15 ;u dans les cas courants et de 50 1u dans 
le plus mauvais des cas. 
Les empreintes peuvent se faire tous les degrés. Elles sont alors 
assez distantes les unes des autres pour que la mesure de micro-
dureté soit valable. La Fig. 19 donne un exemple d'empreintes 
réalisées sur Zr-Nb sous 200 g à 700°C. 
- Influence de la température 
Le choix de la charge est assez délicat, si les mesures de 
dureté sont effectuées dans une gamme de température très 
étendue. En effet une charge compatible avec des températures 
faibles donne des empreintes de dimensions trop importantes 
pour les hautes températures. Cet inconvénient est amplifié 
lorsque se présente un changement de phase îr~ ~ acier ou 
tr~ _G Zr. 
Il convient d'effectuer des essais de recoupement à des ni-
veaux de température inférieurs et une pré-mesure de la va-
leur des empreintes à l'ambiante. La Fig. 20 montre une sé-
rie d'empreintes réalisées sur de l'acier à 12% de Cr de dif-
férents charges pour en déterminer la plus adaptée. 
Remarque: Dans la partie de la courbe F +Cil est également 
possible de suivre la variation de la microdureté 
liée à la transformation des carbures. 
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2.6. Capteur de déplacement 
La dilatation des différents composants se repercute sur la 
mesure de la vitesse de pénétration. Celle-ci ne serait rendue 
possible qu'après une stabilisation très précise de la tempé-
rature des diverses parties de l'enceinte et une stabilité très 
élevée des composants électroniques. 
3. RESULTATS 
Les résultats présentés ci-après donnent une illustration des 
possibilités offertes par cet appareillage. Nous nous sommes 
attachés à retrouver des résultats déjà connus, dans le seul 
but de tester l'appareillage dans des conditions expérimenta-
les réelles. 
3,1. Courbe de dureté en fonction de la température de matériau ou 
alliage non soumis à des variations structurales 
- La courbe (Pig. 21 et 22) donne la variation de la dureté d'un 
acier inoxydable 18-8 bas carbone en fonction de la température. 
- La courbe (Pig. 23) donne la variation de la dureté en fonction 
de la température de 4 grades de SAP. On peut noter une diffé-
rence d'allure entre le SAP 10 et 7% d'une part, le SAP 14 et 
4% d'autre part. Ce phénomène est dû à la provenance diverse 
des poudres, liée à une méthode de production différente éga-
lement. 
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3.2. Détermination des courbes TTT - Cas d'un acier à 12% Cr (P 12) 
- L'échantillon est porté en zone d'austénisation pendant 1/2 h 
à 1000°C. Il est ensuite trempé à la température désirée le 
plus rapidement possible et les empreintes sont effectuées, 
sous 200 g. de charge, à des périodes de temps croissantes. 
Après correction due à la température du pénétrateur (Voir 
§ 2.4.3.) il est possible de tracer la courbe Hv = f (temps) 
à température de trempe constante. L'apparition de la phase 6.. 
et la disparition totale de l'austenite se signalent par des 
changements de pente sur la courbe. Le diagramme 24 donne un 
exemple de détermination de ces points particuliers. 
- Les resultats de ces déterminations sont donnés dans la 
Fig. 25 où il a été également reporté les courbes TTT données 
par la littérature (3) obtenues par la méthode métallographi-
que. Notons que la courbe de début de transformation déterminée 
par dureté est beaucoup plus reculée dans le temps, mais qu'il 
y a un assez bon accord dans la courbe de fin de transforma-
tion. 
Remarque Il nous est apparu nécessaire de changer l'échantil-
lon après 2 ou 3 austénisations pour éviter les phé-
nomènes inhérents au passage 
- Influence de la texture et de la grosseur de grain 
La charge doit être également choisie en fonction du problème 
à résoudre. En effet par expérience on sait qu'il est possi-
ble d'effectuer l'empreinte soit à l'intérieur d'un grain, soit 
sur un joint de grain ou de macle, soit plus généralement sur 
un ensemble de plusieurs grains. 
Il apparaît donc évident que le choix de la charge doit tenir 
compte des conditions suivantes 
F'aibles charges 
Charges moyennes 
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petites empreintes dans le cas d'une 
recherche fine: Comparaison de phases, 
précipités, textures. 
empreintes relativement importantes pour 
étude de caractéristiques globales. 
3. 3. Transformation d'un alliage ,de Zr - 2, 5 Nb 
Les mesures de dureté en fonction de la température ont été ef-
fectuées sur un alliage Zr Nb (2,5% de Nb) ayant subit le traite-
ment suivant : 
Forgeage à 1000°c en rond de 105 mm. 
Trempe à l'eau après maintien de 1.h30 à 1000°C 
Recuit sous vide 24h à 575 °C. 
D'après les travaux de MICHAELS (4), il semble que l'alliage 
soit sous forme entièrement recristallisée, et que la phase 
intermédiaire soit complètement décomposée. 
La courbe de dureté en fonction de la température croissante 
montre alors 2 discontinuités que nous attribuons au passage par 
les points de transformation.Ces points de transformations sont 
en assez bon accord avec ceux de la littérature (4) si l'on tient 
compte des phénomènes dus à la température et au temps 
(courbe TTT). (Voir Fig.26) 
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CONCLUSIONS 
La machine de microdureté sous vide à haute température décrite 
dans ce rapport permet donc grace à ses caractéristiques d'ef-
fectuer différents types d'essais sur des matériaux métalliques 
les plus divers. La mesure d'une propriété mécanique (dureté) 
liée à l'observation de la structure à haute température consti-
tue sa principale caractéristique et permet d'envisager un champ 
d'application étendu. 
Il a été en outre déterminé les conditions expérimentales néces-
saires pour obtenir des résultats corrects. En particuliers des 
points de transformation d'alliage ou de métaux à variété allo-
tropique ont pu être déterminés. Il a été également possible de 
mesurer l'influence d'un revenu ou d'un recuit et de suivre pa-
rallèlement l'~volution de la structure en fonction du temps et 
de la température. 
Ces quelques résultats préliminaires montrent donc que cet appa-
reillage est un outil de travail intéressant pour résoudre de 
nombreux problèmes dont une partie était jusqu'alors du ressort 
de la métallographie. 
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Fig. 3 Vue de la partie principale sans la cloche à vide 
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Fig. 4 Système de mise en charge 
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Fig. 5 Vue du chariot porte-échantillon 
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Fig. 6 Vue du groupe de pompage 
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